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 ALAT MONITORING DENYUT JANTUNG BERBASIS 




Elektrokardiograph merupakan alat monitoring denyut jantung yang dapat merekam 
aktifitas jantung. Di sisi lain, harga alat EKG (Elektrokardiograph) pada saat ini 
sangat mahal. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem alat monitoring detak 
jantung. Alat ini diharapkan dapat mengukur detak jantung dan memonitoringnya 
sehingga dapat memberikan prekdisi kondisi jantung dengan harga yang lebih murah 
dan dapat digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Perancangan alat terdiri 
dari pembuatan hardware dan software. Pembuatan hardware terdiri dari 
perancangan shile dan pembuatan desain. Pembuatan software terdiri dari pembuatan 
program arduino dan GUI (Graphical User Interface) matlab. Bahan dalam 
perancangaan ini yang digunakan adalah Elektroda, Kit AD8232, arduino nano, 
laptop dan MATLAB. Hasilnya menunjukkan bahwa telah berhasil dibuat rancang 
bangun alat monitoring denyut jantung dengan tampilan berupa bentuk gelombang 
EKG, jumlah denyut jantung per menit, dan keterangan normal tidaknya denyut 
jantung. Dari pengujian terhadap 6 responden, alat yang dirancang mempunyai 
persentase error sebesar 0.019%. Dari pengujian tampilan grafik yang sesuai sinyal 
referensi mempunyai persentase error sebesar 0.375%. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa sistem sudah bekerja dengan baik. 
 




ECG is a heartbeat monitoring tools that can record heartbeat activity. In other side, 
it’s price very expensive. This research aims to design a system that can monitor 
heartbeat. It is hoped the device can measure heartbeat and monitor it and can gives a 
prediction heart conditions with the cheaper price and can be used by everyone. 
Planning of device are making hardware and software. Making hardware such as 
shile plan and making. Making software such as make program of arduino and GUI 
(Graphical User Interface) in MATLAB. The materials are Electrode, Kit AD8232, 
arduino nano, laptop, and MATLAB. The result is showing that have done of plan 
model monitoring heartbeat its can be show in shape of EKG waves. Total of 
heartbeat per minutes, and information normal or not of the heartbeat Based on the 
test results of 6 respondents, the tool designed has a percentage error has 0.019%. 
From the test of the graphical display corresponding to the reference signal has a 
percentage error of 0.375%. That it’s show the system work good. 
 






Jantung merupakan organ tubuh yang sangat vital dan mempunyai peran penting bagi 
 
kehidupan seseorang. Jantung  berfungsi  memompa darah  ke seluruh tubuh,  jika jantung 
 
sudah  tidak  berfungsi  sebagaimana  mestinya,  maka  seseorang  tidak  dapat  hidup  seperti 
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sediakala. Kematian yang disebabkan penyakit jantung menduduki urutan pertama di dunia, 
bahkan mulai tahun 2002 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan 13,2 % (WHO,2014). 
 
Jantung merupakan organ tubuh yang mampu menghasilkan muatan listrik, muatan listrik 
tersebut akan mengalir ke seluruh tubuh mengikuti aliran darah, muatan listrik yang berada di 
dalam tubuh dapat diukur menggunakan galvanometer dengan menempatkan elektroda- 
elektroda di permukaan tubuh. Alat untuk merekam denyut jantung yang berupa grafik itu 
disebut Elektrokardiograf (EKG) (Karim and Kabo,1996). EKG (Elektrokardiograf) 
merupakan suatu alat bantu yang dapat digunakan untuk merekam aktivitas listrik di dalam 
jantung seseorang atau dengan kata lain alat yang dapat mendeteksi denyut jantung 
(Webster,1981). 
 
Banyak hal yang dapat digunakan sebagai indikator kesehatan jantung. Salah satunya 
adalah dengan mengukur denyut jantung. Denyut jantung seseorang bisa berbeda-beda dalam 
sehari saja. Frekuensi denyut jantung dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis 
kelamin, usia, aktifitas fisik, tingkat emosional, ukuran tubuh (berat badan), dan konsumsi 
obat-obatan tertentu. Monitoring denyut jantung perlu dilakukan, agar kesehatan jantung 
seseorang dapat diketahui setiap saat. Untutk mengukur denyut jantung, cara paling 
sederhana yang bisa dilakukan adalah cukup dengan mengukur denyut nadi di pergelangan 
tangan ataupun leher (tepatnya pada nadi karotis di daerah cekungan bagian pinggir leher). 
 
Jantung secara realtime dapat dimonitor menggunakan EKG. Elektrokardiograph adalah 
suatu grafik yang menggambarkan rekaman listrik jantung (A Yani,2012). Alat EKG belum 
dapat digunakan secara mandiri oleh pasien dan memerlukan keahlian khusus dalam 
pengoperasiannya, selain itu juga harganya sangat mahal. 
 
Penelitian sebelumnya mengenai alat monitoring detak jantung telah dilakukan, seperti 
rancang bangun penguat biopotensial EKG berbasis IC 620 (Nasiqin, 2015), perancangan alat 
monitoring detak jantung menggunakan mikrokontroller ATmega 8535 dengan tampilan 
LCD (Wicaksono, 2011) and use MSP430FG439 microcontroller with ECG signal display 
(Raju, 2005). 
 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini ingin membuat perancangan 
sistem seperti EKG. Alat ini menyerupai EKG dengan tambahan prediksi normal tidaknya 
detak jantung. Alat ini akan memonitor detak jantung per menit dan akan diupdate setiap 
menit serta menampilkan kondisi detak jantung normal tidaknya sesuai dengan umur pasien 
dan jenis kelaminnya. Alat ini dirancang menggunakan mikrokontroler arduino sebagai 




Pengolahan sinyal menggunakan laptop sebagai interface GUI Matlab dimana akan 




2.1 Alat dan Bahan 
 
Peralatan dan komponen elektronika yang akan digunakan dalam perancangan ini meliputi : 
 
a. Arduino Nano.  




f. Box Putih. 
g. Kabel EKG. 
h. Elektroda. 
i. AD8232. 
j. Kabel USB(Universal Serial Bus). 
k. MATLAB. (Matrics Laboratories) 
l. Solder, tenol, atraktor, gondorukem. 




Dalam perancangan alat monitoring detak jantung dengan interface laptop ada 2 tahapan 
 
yaitu perancangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Alat ini 
 
mendeteksi biopotensial dalam tubuh dengan elektroda dan mengalirkannya dengan kabel dan 
 
dikuatkan dengan AD8232. Setelah penguatan sinyal yang keluar akan penuh dengan noise. Noise 
 
bisa berasal dari 50 hz dari frekuensi gelombang ac, kontraksi otot, dan lain-lain. Cara untuk 
 
menghilangkan noise dengan menggunakan filter. Hasil dari filter adalah sinyal EKG murni yang 
 
akan diproses oleh arduino dan ditampilkan pada GUI matlab, seperti Gambar 1 
   KIT AD8232       
            








dalam tubuh                   
            




Gambar 1. Diagram blok sistem. 
 
 
2.2.1 Perancangan Hardware 
 
Perancangan hardware dilakukan dengan 2 tahap pembuatan shile dan desain alat. Dalam 
 
pembuatan shile menggunakan tempat yang seminimal mungkin dan ringkas. Shile akan diisi 
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dengan arduino dan AD8232. Biopotensial dalam tubuh memiliki tegangan yang sangat kecil 
sekitar 0-5 mV supaya dapat dibaca oleh adc arduino perlu dikuatkan menjadi 0V - 5V. 
Penguatan yang dihasilkan oleh Kit AD8232 adalah sebesar 1100 X (Nguyen,et al.,2015) agar 
bisa dibaca oleh arduino. AD8232 sebagai salah satu IC penguat yang stabil yang akan digunakan 































Gambar 2. Skema AD8232 
 
 
Sinyal biopotensial tidak hanya pada jantung tapi juga diakibatkan dari otot dan emosi. 
Dalam EKG Sinyal biopotensial yang bukan dari jantung akan dianggap sebagai noise. 
Penghilangan noise dilakukan dengan memfilter sinyal tersebut baik high pass filter maupun low 
pass filter. 
 
Pada bagian penguat terdapat driven right leg dimana rangkaian ini digunakan sebagai titik 
referensi pada pasien (normal sebagai ground) yang dihubungkan dengan elektroda pada kaki 



























Gambar 3. Rangkaian driven right leg 
 
 
RLDFB dan RLD dihubungkan dengan menempatkan kapasitor 1 nf ditengahnya 
bertujuan untuk mendapatkan frekuensi crossover pada sekitar 1 KHz. Namun, jika kapasitor 
yang diberikan melebihi 1 nf, maka akan meningkatkan noise. Dengan rangkaian ini juga sebagai 
rangkaian penghilang noise dari frekuensi listrik PLN yaitu 50-60 Hz. Resistor yang digunakan 
adalah (R
*
) yang memungkinkan arus yang masuk tidak lebih dari 10 µA. (R
*





Bagian penguat dengan AD8232 selain penguat juga sekaligus filter dalam satu IC. 
Kemampuan memperkuat sinyal EKG yang kecil serta menghilangkan efek dari tegangan offset 
sinyal DC yang ditimbulkan offset internal op-amp maupun offset karena efek nonpolarisasi yang 
kurang ideal dari elektroda. 
 
Bagian high pass filter terdiri dari resistor dan kapasitor yang menjadikan frekuensi 
menjadi lebih rendah. Nilai-nilai kapasitor, resistor dan R COMP mempengaruhi rendahnya 
frekuensi. Untuk menentukan nilai kapasitor, R COMP dan resistor dapat dilihat pada persamaan 






















Low Pass Filter (LPF) atau Filter Lolos Bawah adalah filter yang hanya melewatkan 
sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi cut-off (fc) dan akan melemahkan sinyal 
dengan frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi cut-off (fc). Filter LPF yang ideal sinyal dengan 
frekuensi diatas frekuensi cut-off (fc) tidak akan dilewatkan sama sekali (tegangan output = 0 
volt). Bagian LPF seperti Gambar 4b. 
 



























Gambar 4. Skema filter (a) Skema High pass filter (b) Skema Low Pass Filter 
 
Pembuatan shile sebagai penyambung jalur dari arduino nano dan AD8232. Desain shile 




























Arduino adalah pengendali micro single-board yang bersifat open-source, diturunkan dari 
Wiring platform, di rancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. 
Hardwarenya memiliki processor Atmel AVR dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman 
sendiri. Arduino digunakan untuk membaca sensor menggunakan analog input pada arduino 
dalam projek ini. Untuk komunikasi dengan laptop, penulis menggunakan serial pada arduino 
dan di hubungkan ke laptop. Arduino yang digunakan dalam projek ini adalah arduino nano, 














Gambar 6 Arduino Nano 
 
2.2.2 Perancangan Software 
 
Arduino menggunakan pemrograman dengan bahasa C. Pada projek ini arduino digunakan 
untuk menerima input data analog dan mengirimkan ke Gui Matlab. Ketika AD8232 mendeteksi 
bahwa elektroda belum terpasang maka akan mengirimkan logika 1 pada arduino. Arduino akan 
mendeteksi menggunakan pin digital D10 dan D11, ketika salah satu atau kedua pin D10 dan 
D11 berlogika 1, maka akan mengirimkan data 0 ke GUI matlab. Algoritma pemrograman 





















Gambar 7. Flowchart Program Arduino 
 
Software yang digunakan adalah matlab 2010b. MATLAB (Matrix Laboratory) adalah 
sebuah lingkungan komputasi numerikal dan bahasa pemrograman komputer generasi keempat. 
Dikembangkan oleh The MathWorks, MATLAB memungkinkan manipulasi matriks, pemplotan 
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fungsi dan data, implementasi algoritma, pembuatan antarmuka pengguna, dan pengantarmukaan 




































Gambar 8. Flowchart Program Matlab 
 
Parameter kondisi jantung sesuai dengan Tabel 1. 
 
Tabel 2. Parameter Detak Jantung 
 
(https://hellosehat.com/)   
Umur 




menit (perempuan)    
     
0-3 Bln 80-206/menit  80-206/menit Baik 
     
3 Bln-2 Thn 100-190/ menit  100-190/menit Baik 
     
2 – 10 Thn 60-140/menit  60-140/menit Baik 
     
10 – 20 Thn 60-100 / menit  60-100/menit Baik 
     
20- 29 Thn 60/menit  70/menit Sangat Baik 
     
20- 29 Thn 60 – 69 / menit  70 – 77 /menit Baik 
     
20- 29 Thn 70 – 85 /menit  78 – 94 /menit Cukup 
     
20- 29 Thn >85/menit  > 94 /menit Kurang 
     
30 – 39 Thn 64/menit  72/menit Sangat Baik 
     








Umur Detak Jantung Per Detak Jantung Per Keterangan 
 menit (laki-laki) menit (perempuan)  
    
30 – 39 Thn 65 – 71 /menit 72 – 79 /menit Baik 
    
30 – 39 Thn 72 -87 /menit 80 – 96 /menit Cukup 
    
30 – 39 Thn >87 /menit > 96 /menit Kurang 
    
40 – 49 Thn 66/menit 74/menit Sangat Baik 
    
40 – 49 Thn 66 – 73 /menit 74 – 81 /menit Baik 
    
40 – 49 Thn 74 – 89 /menit 82 – 98 /menit Cukup 
    
40 – 49 Thn >89 /menit > 98 /menit Kurang 
    
>50 Thn 68/menit 78/menit Sangat Baik 
    
>50 Thn 68 – 75 /menit 76 – 83 /menit Baik 
    
>50 Thn 79 – 91 /menit 84 – 100 /menit Cukup 
    
>50 Thn >91 /menit > 100 /menit Kurang 
    
 
Umumnya, rekaman sinyal EKG ditunjukkan pada Gambar 11 yang terdiri dari gelombang 
P,Q,R,S,T. Gelombang individu merupakan aktivitas listrik yang terjadi di berbagaibagian 
jantung. Aktivitas listrik disinkronisasikan dengan fungsi mekanik, rekaman EKG secara tidak 





























 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Hasil Desain Alat 
 
Alat monitoring detak jantung ditunjukkan pada (Gambar 9), dimana 1. Kabel Elektroda 
sebagai alat penghubung elektroda, 2. Box alat sebagai wadah kontroler dan penguat, 3. 
Elektroda sebagai sensor yang mendeteksi biopotensial dalam tubuh, 4. Kabel USB sebagai 














Gambar 9. Alat Monitoring Detak 
Jantung 3.2 Hasil Pengujian Alat 
 
Sebelum dilakukan pengukuran uji coba alat monitoring detak jantung, langkah pertama 
adalah pemasangan elektroda tapi sebelum dipasangkan elektroda, kulit pasien dibersihkan 
terlebih dahulu. Pemasangan ketiga elektroda seperti Gambar 10. Ketika dilakukaan pengambilan 














Gambar10. Konfigurasi Pemasangan Elektroda 
 
Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan pada subjek berupa manusia, yaitu mulai 















Gambar EKG Alat Gambar Referensi Analisa 
Kelamin     
     
    Gelombang sudah 
5 Perempuan 
  menyerupai 
  gelombang referensi 
    namun terdapat 
    sedikit nois 
     
    Sudah menyerupai 
    gelombang referensi 
15 Laki-Laki 
  namun ada lekungan 
  pada Gelombang R 
    kemungkinan adalah 
    nois atau terdeteksi 
    penyakit 
     
    Gelombang masih 
    banyak nois karena 
19 perempuan   dalam penempelan 
    elektroda kurang 
    sempurna atau terlalu 
    jauh dari jantung 
     
20 Laki-laki   Gelombang sudah 
    menyerupai referensi 
     
46 Perempuan 
  Gelombang sudah 
  menyerupai 
    gelombang referensi 




















Gambar EKG Alat Gambar referensi Analisa 
Kelamin     
     
    Gelombang 
48 Laki-laki 
  sudah 
  menyerupai 
    gelombang 
    referensi 
     
    Gelombang P 
    dan T kurang 
70 Perempuan   terlihat 
    kemungkinan 
    terdapat 
    gangguan 
     
    Gelombang R 
    tidak 
    menyerupai 
    referensi 
    dugaan 
86 Laki-Laki 
  terdapat 
  penyakit 
    karena 
    gelombang P 
    dan T juga 
    tidak terlalu 
    terlihat 
      
 
Sebagian percobaan sudah mendekati sinyal referensi. Peletakan elektroda sangat 
berpengaruh dalam pembentukan sinyal. Semakin jauh dari jantung, sinyal jantung akan makin 
banyak noise. Hasil uji coba mempunyai persentasi error 0.375% 
 
3.3 Hasil Pengujian Aplikasi 
 
Aplikasi pada laptop memiliki beberapa inputan jenis kelamin, umur dan kalibarasi. 
Gambar 13 menunjukkan aplikasi pada laptop dimana tombol mulai digunakan untuk 
menyalurkan data dari arduino ke aplikasi. Dalam aplikasi ini akan ditampilkan bentuk sinyal 













































Gambar 13. Aplikasi Tampilan GUI 
 
Parameter dalam menentukan keadaan jantung mengacu pada Tabel 1.Hasil uji coba pada 
pada aplikasi bisa dilihat pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Hasil Uji Detak Jantung Per menit (Tidak dalam waktu yang sama) 
 
  Detak Jantung  
Detak Jantung 
 














     
5 Perempuan 70  70 Baik 
      
15 Laki-laki 60  60 Baik 
      
46 Perempuan 78  79 Baik 
      
47 Laki-laki 77  70 Baik 
      
86 Laki-laki 75  76 Cukup 
      
70 Perempuan 70  70 Kurang 
       
Hasil dari percobaan menunjukan bahwa aplikasi dapat bekerja untuk menghitung detak 
jantung sekaligus dapat memprediksi keadaan jantung. Normal tidaknya jantung dilihat dari detak 











Pada hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa Hasilnya menunjukkan bahwa telah 
berhasil dibuat rancang bangun alat monitoring denyut jantung dengan tampilan berupa bentuk 
gelombang EKG, jumlah denyut jantung per menit, dan keterangan normal tidaknya denyut 
jantung. Dari pengujian terhadap 6 responden, alat yang dirancang mempunyai persentase error 
sebesar 0.019%. Dari pengujian tampilan grafik yang sesuai sinyal referensi mempunyai 
persentase error sebesar 0.375%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem sudah bekerja dengan 
baik. 
 
Saran untuk penelitian kedepan ditambah penyimpanan dalam bentuk database yang 
datanya bisa disimpan secara online jadi konsultasi dengan dokter bisa online. Dalam 
penghitungan detak jantung menggunakan pengenalan sinyal, jadi hasil lebih akurat dalam 
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